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【１】　安全に関する項目 ※ご使用前に必ずお読みください｡
このたびはデジタル・マルチメータPC700 型をお買い上げいただ

き、誠にありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をよく
お読みいただき、正しく安全にご使用ください。そして常にご覧いた
だけるように製品と一緒にして大切に保管してください。
本器を本書で指定していない方法で使用すると保護機能が損なわれ

る場合があります。
本文中の“ 警告”の記載事項は、やけどや感電などの事故防止の

ため、必ずお守りください。

1-1 警 告 マ ー ク な ど の 記 号 説 明
本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について
：安全に使用するための特に重要な事項を示します。
・警告文はやけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
・注意文は本器を壊すおそれのある取扱についての記述です。
：高電圧が印加されることがあり危険なため触らないでください。
：グランド	 ：ダイオード	 Hz：ライン周波数
：ヒューズ	 ：ブザー	 ：ロジック周波数
：直流 (DC)	 ：コンデンサ	 ：デューティ比
：交流 (AC)	 ：抵抗	
：二重絶縁または強化絶縁

以下の項目は、“やけど”や感電などの人身事故を防止するためのものです。
本器を使用される際には必ずお守りください。

1.	 本体やテストリードに損傷がある場合は使用しないでください。
2.	 ヒューズは指定された形状、定格のものを使用してください。	
指定以外のヒューズの使用やヒューズホルダを短絡しての使
用はしないでください。

3.	 各ファンクションで定められた最大定格入力値 (1-3 参照 ) を
超える電圧、電流入力はおこなわないでください。

4.	 AC 33 Vrms(46.7 Vpeak)またはDC 70 V以上の電圧を扱う場合は
触れると感電の恐れがあり人体に危険なため、注意してください。

5.	 最大過負荷入力値を超える恐れがあるため、誘起電圧やサー
ジ電圧が発生する ( モータ等 ) ラインの測定は、おこなわな
いでください。

6.	 本体ケースや電池蓋を開放した状態で使用しないでください。
7.	 電池およびヒューズを交換する時は、本体からテストリード
を外してください。

8.	 電池およびヒューズ交換を除く修理・改造はおこなわないでください。
9.	 テストリードは指定タイプのものを使用してください。
10.	測定中はテストプローブのつばよりテストピン側を持たない
でください。

11.	テストリードは最初に接地側 ( テストリード黒 ) を接続し、
そのあと通電側 ( テストリード赤 ) を接続してください。切
り離すときは、最初に通電側を離してください。

12.	測定前に必ずファンクション／レンジおよび測定端子の確認
をおこなってください。

13.	測定中は他のファンクションやレンジへ切り換えやテスト
リードプラグを他の測定端子へ差し換えないでください。

14.	 本器や手が水などで濡れた状態での使用はしないでください。

　 　警　告　

トランスや大電流路など強磁界が発生している近く、また無線機など強電界

が発生している近くでは正常な測定が出来ない場合があります。

　 　注　意　

1-2 安全使用のための警告文
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【２】用途と特長
2-1 用 途  
本器は弱電回路の測定用に設計された、携帯用デジタル・マルチメー

タです。小型通信機器や家電製品、電灯線電圧や各種電池の測定な
どはもちろん、付加機能を使って回路分析などに威力を発揮します。

 

2-2 特 長

●● 国際規格 IEC61010-1 CAT. Ⅲ 600 V、CAT. Ⅱ 1000 V に準
拠、また電流測定端子には遮断容量が大きい FUSE を
使用した安全設計。
●● 9999 カウントフルスケール表示。（ACV、DCV、Hz）
●● 速い応答速度。( 数字部 5 回 / 秒、バーグラフ 60 回 / 秒 )
●●「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流の AC 成
分と DC 成分」など同時表示させるデュアル表示機能。
●● ACV および DCV 測定の最小分解能 0.01 mV。
●● 周波数 ( 複 数の感度選択可能 )、 幅広いコンデンサ容
量測定機能。（0.01 nF ～ 25.00 mF）
●● オートレンジ対応の相対値測定。
●● 別売のソフトウェア（PC Link7） と USB 光通信ユニッ
ト（KB-USB7） を使用してパソコンに測定データを取
り込むことが可能。

ファンクション 測定端子 最大定格入力値 最大過負荷保護入力値

「 」,「 」

と
COM

DC･AC 1000 V

1100 Vrms「 」,「 」 DC･AC 10 V

「 」,「 」
「 」

電圧・電流
入力禁止

「 」,「 」
mAμA
と

COM

DC･AC 600 mA
電圧入力禁止

0.4 A/1000 V Fuse*
遮断容量 30 kA

「 」 と
COM

DC･AC 10 A
電圧入力禁止

11 A/1000 V Fuse
遮断容量 20 kA

* この 0.4A ヒューズの、時間 -電流特性曲線によれば、0.6 A におい
ては永久的に溶断しませんが、1.5 A を超える電流では、0.1 秒未満
の即断特性を持っています。	
この保護特性は、本器に完全に適合するものです。

1-3 最 大 過 負 荷 保 護 入 力 値



液晶表示部

レンジホールドボタン

セレクトボタン

リラティブボタン

データ・ホールドボタン

電源兼
ファンクションスイッチ

A測定端子

mAμA測定端子

COM（共通）端子 測定端子 ホルスター

つば

プラグ
テストプローブ（赤）

テストプローブ（黒）

TL-23a

3

着脱式テストピンキャップテストピン

⇒
↑

↓

遮光マグネットキャップ

取り付け状態 左へ回して取り外す

遮光マグネットキャップは　　　が壁面に
接触するように取り付けてください。体

本

鉄
な
ど
磁
石
が
つ
く
金
属
壁
面
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【３】各部の名称
3-1 本 体 ･ テ ス ト リ ー ド

着脱式テストピンキャップ
装着時：    CAT.III 600 V
未装着時：CAT.II 1000 V

・遮光マグネットキャップの外し方

・遮光マグネットキャップ使用例

注意：
マグネットキャップを携帯電話、アナログ時計、フロッピーディスク、
磁気カード、磁気テープ、乗車券等に近づけないでください。記憶内
容が破壊されるおそれがあります。



①

②

③

④

⑤ ⑥

⑦
⑧

⑨

⑩⑪

⑫

⑬

⑦ ⑧

①  メイン表示部
②  サブ表示部
③  アナログバーグラフ
④  リラティブモード動作表示
⑤  オートレンジモード動作表示
⑥  データホールド動作表示
⑦  直流測定動作表示
⑧  交流測定動作表示
⑨  数値データのマイナス表示
⑩  導通チェックファンクション動作表示
⑪  電池消耗警告表示
⑫  メイン表示部 測定単位表示
⑬  サブ表示部 測定単位表示
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3-2 表 示 器 【４】機能説明

4-1 電 源 兼 フ ァ ン ク シ ョ ン ス イ ッ チ
このスイッチを回して電源の ON/OFF および各測定ファンク
ションを切り換えます。電源を ON すると約 1 秒間表示器が
全点灯し、その後、測定状態になります。
注意：
表示器の下にあるプッシュボタンは押している時間に
よって機能が変わります。本取扱説明書では、瞬間的に押
すことを“押す”、長く押すことを“1 秒以上押す”と表
記しています。

4-2 オ ー ト パ ワ ー セ ー ブ 機 能
約 30 分間、何も操作をおこなわないとオートパワーセーブ
となり表示が全て消えます。オートパワーセーブ機能動作中
に、以下の動作が、おこなわれるとオートパワーセーブまで
の時間が延長されます。
1) ファンクションスイッチによる測定ファンクションの切り
換え、または押しボタン操作をおこなったとき。

2）Ωファンクション、ダイオードテスト、導通チェック時は、
OL 表示以外のとき、デューティ測定、周波数測定ファン
クション時は、ゼロ表示以外のとき、これら以外のファン
クションでは 512 カウント以上を表示しているとき。

また、パソコンへ測定データを転送しているときはオートパ
ワーセーブ機能が自動的に解除されます。

4-2-1 オートパワーセーブからの復帰方法
SELECT、RANGE HOLD、△ REL、HOLD ボタンのいずれかを
押す、または、被測定物を一旦 DMMから離してファンクショ
ンスイッチを OFF にし、再度ファンクションスイッチを測
定対象設定に合わせ、被測定物を接続してください。

4-2-2 オートパワーセーブ機能の解除方法
SELECT ボタンを押した状態でファンクションスイッチを回
し、電源を入れてください。SELECTボタンは電源 ON 時の初
期表示（LCD全点灯）から マークが消えることを確
認して離してください。その後、測定状態になります。
元に戻すには、一旦電源を切り、再び入れなおしてください。
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注意：
オートパワーセーブ状態でも 50 μA 程度の電流を消費します。
また本体裏面の光通信ユニット接続部に、太陽光など強い光
が入ると消費電流が増加します。無駄な電池消耗を防ぐため
に、PCインターフェース機能を使用しないときは必ず付属の
遮光キャップを取り付けてください。長期間、本器を使用し
ないときは必ずファンクションスイッチをOFFにしてくださ
い。

4-3 電 池 消 耗 警 告 表 示 機 能
内蔵電池が消耗し電池電圧が約7 V以下になったとき、表示器に 

が点灯します。点灯したときは新しい電池と交換してくださ
い。
電池が消耗したまま使用し続けると、本器が誤動作する原因になり、
表示器に「InEr」と表示されることがあります。解除するには、新
しい電池と交換してください。

4-4 測 定 機 能 選 択
ロータリースイッチの各ポジションにおいてSELECTボタンを押す
(⇒ )と、以下のように測定ファンクションが切り換わります。

※デュアル表示時：［メイン表示/サブ表示］
・「 」：[ /Hz ] ⇔ [ Hz/ ]

・「 」：[  ] ⇔ [  / ] 

・「 」：[ m ] ⇒ [ m /m ] ⇒ [ ] ⇒ [ D%] ⇒ [ m  ] ⇒ …

・「 」：[ m /Hz ] ⇔ [ Hz/m  ]

・「 」：[ Ω ]　（SELECT ボタンは使用しません。）

・「 」：[  ]　（SELECT ボタンは使用しません。）

・「 」：[ ] ⇔ [ ]

・「 」：[ (m)  ] ⇒ [ (m)  / (m)  ] ⇒  [ (m)  /Hz ]  ⇒ [ (m)  ] ⇒ …

・「 」：[ μ  ] ⇒ [ μ  /μ   ] ⇒ [μ  /Hz] ⇒ [μ   ] ⇒ …

備考：
尚、各ポジションで選択した測定ファンクションは、電源を切っ

ても最後に選択したファンクションが保存されます。

4-5 レ ン ジ ホ ー ル ド 機 能
RANGE HOLD ボタンを 1 回押すとマニュアルモードとなり、
そのときのレンジに固定されます。（ が消灯しま
す。）マニュアルモードになると、このスイッチを押すたび
にレンジが順次切り換わりますので、表示器の単位と小数点
の位置を確認しながら適正レンジを選択してください。オー
トレンジに復帰させる場合は、このボタンを 1 秒以上押して
ください。

備考：
ライン周波数およびロジック周波数測定についてはマニュ
アルレンジへの切り換えは出来ません。

4-6 デ ー タ ホ ー ル ド 機 能
HOLD ボタンを押すと、その時点の表示値を保持します。（表
示器に が点灯します。）測定入力が変化しても表示は変
化しません。再度このボタンを押すと、ホールド状態は解除
され測定状態に戻ります。( 表示器の は消灯します。)

備考：
ファンクションの切り換えや機能操作をおこなうとデータ
ホールドは解除されます。

4-7 ブ ザ ー 音 解 除 機 能
RANGE HOLD ボタンを押した状態でファンクションスイッチ
を回し、電源を入れるとブザー音を鳴らなくすることが出来
ます。RANGE HOLD ボタンは電源 ON 時の初期表示（LCD 全
点灯）から マークが消えることを確認して離してください。
その後、測定状態になります。元に戻すには、一旦電源を切り、
再び入れなおしてください。
備考：
導通チェック時およびプラグ誤挿入警告のブザー音は解除
出来ません。
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4-9 テ ス ト リ ー ド プ ラ グ 誤 挿 入 警 告 機 能
電流測定ファンクション以外（温度測定ファンクションを除
く）の時に mAμA または 測定端子にテストリードプラグ
が接続されると、不適切な接続であることを警告するために、
表示器は「 InEr 」と表示し、ブザー音が鳴ります。
備考：
テストリードプラグが正常に接続されていても電池消耗時
には InEr 警告が出ることがあります。

4-10 相 対 値 （ リ ラ テ ィ ブ ） 測 定 機 能
RELボタンを押すと表示器に が表示され、リラティブ測

定モードが作動します。このモードでは、本器にオフセット
を与え、ある基準値からの相対値を表示することができます。	

RELボタンを押した時点の測定値がその後の測定値から差し
引かれて表示されるようになります。このモードを終了するに
は、再度 RELボタンを押します。この機能はメイン表示部の
み有効です。

4-11 用 語
アナログ・バーグラフ
アナログ・バーグラフの使用により従来のアナログメータ
指針と似た視覚表示ができます。

平均値検出実効値（RMS) 換算
実効値 (Root-Mean-Square) は、AC 信号の有効もしくは等価 DC 値
を表現するために用いられる用語です。ほとんどのデジタル・
マルチメータは、本器を含め平均値検出実効値換算技術を用
いて AC信号の実効値を測定しています。この技術では、AC
信号を整流してフィルタを通すことで平均値を得ています。
この平均値が換算されて正弦波における実効値の読みとなり
ます。純正弦波形の測定においては、高速性、正確性、経済
性に優れた方式です。しかしながら、非正弦波形の測定にお
いては、平均値から実効値への変換係数の違いにより、誤差
が避けられません。

4-8 PC（パーソナルコンピュータ）インターフェース機能
本体の背部には、データ通信のための光絶縁インターフェー
スポートを装備しております。別売の専用USB光通信ユニッ
ト（KB-USB7）および専用ソフトウェア（PC Link7）を使用す
ると、リアルタイムでの測定データや本体の内蔵メモリに保
存したデータをパソコンへ送信することが出来ます。詳細に
ついては、PC リンクソフト（PC Link7）のヘルプをご覧くだ
さい。

USB光通信ユニット(KB-USB7)

⇒

USB 光通信ユニット接続図

注 意 ：
本体裏面の光通信ユニット接続部に、太陽光など強い光が
入ると消費電流が増加します。無駄な電池消耗を防ぐため
に、PC インターフェース機能を使用しないときは必ず付属
の遮光キャップを取り付けてください。
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 【５】測定方法
5-1 始 業 点 検

1. 本体およびテストリードが傷んでいたり壊れている場合は使

用しないでください。

2. テストリードおよびヒューズが切れていないことを確認して

ください。

　 　警　告　

・電源スイッチをONしたとき、電池消耗警告表示が点灯してい

ないことを確認してください。点灯している場合は新しい電

池と交換してください。

　 　注　意　

安全のため必ず始業点検をおこなってください。

（導通チェックによる点検）

修理を依頼してください。

点検開始

本体とテストリードの外観
は破損していませんか？

①テストリードの赤プラグを 測定端子に、黒プラグを
COM 端子に差し込みます。

②ファンクションスイッチを に設定します。
③赤黒のテストピンをショートさせます。

Ω表示はしますか？
ブザーは鳴りますか？

点検終了です

表示しません。鳴りません。

表示します。鳴ります。

破損していません

破損しています

※表示器に何も表示が出ない場合は電池の全消耗が考えられます。



/ Hz Hz / 
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5-2 「 」（ 最 大 定 格 入 力 電 圧 ：DC･AC 1000 V）

・交流電圧 (  )/ 周波数 (Hz) 同時表示測定

　 　警　告　

1. 最大定格入力電圧を超えた入力信号を加えないでください。

2. 測定中はファンクションスイッチを切り換えないでください。

3. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないでく

ださい。

1) 測定対象
・ （交流電圧）: 電灯線電圧などの正弦波交流電圧
・Hz（周波数）: 回路等の周波数

2) 測定レンジ
・ ：9.999 V、99.99 V、999.9 V の 3 レンジ
・Hz：オートレンジ、測定範囲 15.00 Hz ～ 10.00 kHz
　
3) 測定手順
① テ ストリードの赤プラグを VHz 測定端子に、 黒
プラグを COM 端子に差し込みます。

② ファンクションスイッチを に設定します。
③ SELECT ボタンを押して希望する表示形式を選択
してください。

④ 被測定物に赤黒のテストピンをそれぞれあてます。
⑤ 表示器の表示値を読み取ります。



－ 18 －－ 17 －

備 考 ：
・Hz 入力の感度は、選択した電圧測定レンジによって自
動的に変化します。9.999 V レンジが、感度が最も高く、
999.9 V レンジでは、最も低くなります。通常、オートレン
ジ測定では、最適なトリガーレベルが設定されます。また、
RANGE HOLD ボタンを押すことで、違うトリガーレベル（電
圧レンジ）を手動で選択することも出来ます。	
Hz の読みが不安定になった場合は、高めの電圧レンジを
選択し、電気的ノイズの影響を回避してください。表示が
ゼロの場合は、低い電圧レンジを選択してください。

レンジ 周波数測定（Hz）
最低入力感度（正弦波） 測定可能周波数範囲

AC 9.999 V 2.5 V
15.00 Hz ～ 10.00 kHzAC 99.99 V 25 V

AC 999.9 V 100 V

・［Hz/  ］ 時にはバーグラフは表示されません。
・テストリード開放時に表示が変動する場合がありま
すが故障ではありません。

　 　警　告　

1. 最大定格入力電圧を超えた入力信号を加えないでください。

2. 測定中はファンクションスイッチを切り換えないでください。

3. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないでく

ださい。

1) 測定対象
・  （直流電圧）: 電池や直流回路の電圧
・  /  （直流電圧成分 / 交流電圧成分）

2) 測定レンジ
・  、  /  ：9.999 V、99.99 V、999.9 V の 3 レンジ

3) 測定手順
① テストリードの赤プラグを V 測定端子に、黒プラグ
を COM 端子に差し込みます。

② ファンクションスイッチを に設定します。
③ SELECT ボタンを押して希望するファンクションを
選択します。

④被測定物に赤黒のテストピンをそれぞれあてます。
⑤表示器の表示値を読み取ります。

5-3 「 」（ 最 大 定 格 入 力 電 圧 ：DC･AC 1000 V）

・ 直 流 電 圧 ( ) 測 定

・ 直 流 電 圧 ( )/ 交 流 電 圧 ( ) 同 時 表 示 測 定



 / 
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備考：
・［  /  ］時にはバーグラフは表示されません。

5-4 「 」　 （ 最 大 定 格 入 力 電 圧 ：DC･AC 10 V）

・ 直 流 電 圧 (m ) 測 定

・ 直 流 (m )/ 交 流 電 圧 (m ) 同 時 表 示 測 定

・ ロ ジ ッ ク 周 波 数 ( ) 測 定

・ デ ュ ー テ ィ 比 ( D%) 測 定

　 　警　告　

1. 最大定格入力電圧を超えた入力信号を加えないでください。

2. 測定中はファンクションスイッチを切り換えないでください。

3. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないでく

ださい。

1) 測定対象
・m （直流電圧）：600 mV 以下の直流回路の電圧

・m /m  （直流電圧成分 / 交流電圧成分）

・ （ロジックレベル周波数）:3 V、 5 V ロ ジック回路の周波数

・ D%（デューティ比）: ロジック信号のデューティ比（方形波）

2) 測定レンジ

・m  , m /m  ：60.00 mV、600.0 mV の 2 レンジ

・ ：オートレンジ、 測定範囲 方 形波 5.000 Hz ～ 1.000 MHz

・ D%：0.00 % ～ 100.0 %（方形波 5 Hz ～ 10 kHz にて）



m m  / m

D%

－ 22 －－ 21 －

3) 測定手順
① テストリードの赤プラグを VHz 測定端子に黒プラグ
を COM 端子に差し込みます。

② ファンクションスイッチを に設定します。
③ SELECT ボタンを押して希望するファンクションを選
択してください。

④ 被測定物に赤黒のテストピンをそれぞれあてます。
⑤ 表示器の表示値を読み取ります。

備 考 ：
・［m /m ］、［ ］、［ D%］時にはバーグラフは表示さ
れません。



Hz / m  m  / Hz
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5-5　「 」 （ 最 大 定 格 入 力 電 圧 ：DC･AC 600 mV）

・ 交 流 電 圧 ( m )/ 周 波 数 (Hz) 同 時 表 示 測 定

　 　警　告　

1. 最大定格入力電圧を超えた入力信号を加えないでください。

2. 測定中はファンクションスイッチを切り換えないでください。

3. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないでく

ださい。

1)　測定対象
・m （交流電圧）：600 mV 以下の交流電圧
・Hz（周波数）： AC 600 mV 以下の回路等の周波数

2) 測定レンジ
・m ：60.00 mV、600.0 mV の 2 レンジ
・Hz ：オートレンジ、測定範囲 15.00 Hz ～ 10.00 kHz 

3) 測定手順
① テストリードの赤プラグを VHz 測定端子に黒プラグを

COM 端子に差し込みます。
② ファンクションスイッチを に設定します。
③ SELECT ボタンを押して希望するファンクションを選
択してください。

④被測定物に赤黒のテストピンをそれぞれあてます。
⑤表示器の表示値を読み取ります。

・［Hz/m  ］時にはバーグラフは表示されません。
・テストリード開放時に表示が変動する場合があります
が故障ではありません。

備考：

レンジ
周波数測定（Hz）

最低入力感度（正弦波）
測定可能周波数範囲

AC 60.00 mV 40 mV
15.00 Hz ～ 50.00 kHz

AC 600.0 mV 60 mV



Ω
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5-6　「 」 （ 電 圧 ・ 電 流 入 力 禁 止 ）

・ 抵 抗 ( Ω ) 測 定

測定端子には外部から電圧・電流を絶対に加えないでください。

　 　警　告　

高抵抗を測定する場合、外部誘導により表示が変動することがあります。

　 　注　意　

1) 測定対象
・Ω（抵抗）: 抵抗器や回路の抵抗

2) 測定レンジ
・Ω：600.0 Ω、6.000 kΩ、60.00 kΩ、600.0 kΩ、6.000 MΩ、

60.00 MΩの 6 レンジ

※測定端子間の開放電圧は DC 1.2 V 以下
60.00 MΩレンジのみ DC 1.0 V 以下

3) 測定手順
① テストリードの赤プラグを 測定端子に、黒プラグ
を COM 端子に差し込みます。

② ファンクションスイッチを に設定します。
③ 被測定物に赤黒のテストピンをそれぞれあてます。
④ 表示器の表示値を読み取ります。

備 考 ：
測定に際してノイズの影響を受ける場合は、 被測定
物を COM 電位でシールドしてください。 またテスト
ピンに指が触れて測定すると、 人体の抵抗の影響を
受け誤差を生じます。



－ 28 －－ 27 －

5-7　「 」 （ 電 圧 ・ 電 流 入 力 禁 止 ）

・ 導 通 チ ェ ッ ク ( )

測定端子には外部から電圧・電流を絶対に加えないでください。

　 　警　告　

高抵抗を測定する場合、外部誘導により表示が変動することがあります。

　 　注　意　

1) 測定対象
・ （導通チェック）: 配線の断線、導通確認、スイッ

チの動作確認など

2) 測定レンジ
・ ：ブザー閾値 20 Ω～ 300 Ω、応答時間 100 μs 以下

※測定端子間の開放電圧は DC 1.2 V 以下

3) 測定手順
①テストリードの赤プラグを 測定端子に、黒プラグ
を COM 端子に差し込みます。

②ファンクションスイッチを に設定します。
③被測定物に赤黒のテストピンをそれぞれあてます。
④ ブ ザ ー が 鳴 れ ば 導 通 し て い る こ と を 示 し ま す。	
（表示器にはそのときの抵抗値が表示されます。） 備 考 ：

測定に際してノイズの影響を受ける場合は、 被測定
物を COM 電位でシールドしてください。 またテスト
ピンに指が触れて測定すると、 人体の抵抗の影響を
受け誤差を生じます。



備考：

・容量測定時にはバーグラフは表示されません。
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5-8　「 」 （ 電 圧 ・ 電 流 入 力 禁 止 ）

・ 静 電 容 量 ( ) 測 定

・ ダ イ オ ー ド (  ) テ ス ト

　 　警　告　

1. 測定端子には外部から電圧・電流を絶対に加えないでください。

2. 通電された回路の測定をおこなうと本器を損傷するおそれがあり

ます。

5-8-1　 静 電 容 量 (  ) 測 定

　 　注　意　

1. コンデンサ内の電荷は測定前に放電してください。

2. 本器は被測定コンデンサに電流を加える方式のため、漏れ電流の

大きい電解コンデンサなどの測定は誤差が大きくなるために適し

ません。

1)　測定対象
 （静電容量）: コンデンサの静電容量

2) 測定レンジ
 ：60.00 nF、600.0 nF、6.000μF、60.00μF、600.0μF、

6.000 mF、25.00 mF の 7 レンジ

3) 測定手順
①テストリードの赤プラグを 測定端子に、 テスト
リードの黒プラグを COM 端子に差し込みます。

②ファンクションスイッチを に合わせ、SELECT
ボタンで静電容量測定を選択します（単位 F が表示
されます）。

③被測定物に赤黒のテストピンをそれぞれあてます。
④表示器の表示値を読み取ります。



備考：

・測定端子間の開放電圧はDC 3.5 V 以下です。

・テスト電流は 0.4 mA（標準）です。

・ダイオードテスト時にはバーグラフは表示されません。

順方向テスト 逆方向テスト
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5-8-2　 ダ イ オ ー ド (  ) テ ス ト

1）測定対象
（ダイオードテスト）：ダイオードの良否判定

2）使用方法
①テストリードの赤プラグを 測定端子に、 テスト
リードの黒プラグを COM 端子に差し込みます。

②ファンクションスイッチを に合わせ、SELECT ボ
タンでダイオードテストを選択します（表示器サブ
表示に [ diod ] と表示されます）。

③ダイオードのカソード側に黒のテストピンを、アノー
ド側に赤のテストピンを接触させます。

④表示器にダイオードの順方向電圧降下の値が表示さ
れていることを確認します。
※正常なシリコンダイオードが順方向にバイアスさ
れたときの電圧降下は、通常、0.400 V ～ 0.900 V の
範囲にあります。これよりも高い指示値の場合は、
不良であると考えられます。指示値がゼロまたは
極端に低い場合は、短絡（不良）であることを示
します。OL の場合は、断線（不良）であることを
示します。

⑤ダイオードのカソード側に赤のテストピンを、アノー
ド側に黒のテストピンを接触させます。
※逆方向電圧降下を測定したとき、[ OL ] 表示が出た
場合にはダイオードは正常と考えられます。この
とき他の表示が出た場合にはダイオード抵抗性を
持っているか短絡しているなどの不良と考えられ
ます。



負
荷

電源

負荷

正しい測定方法 誤った測定方法
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5-9 「 」,　「 」
・ 直 流 電 流 (m  , μ  ,   ) 測 定

・ 交 流 電 流 (m  , μ  ,  ) / 周 波 数 (Hz) 同 時 表 示 測 定

・ 直流電流 (m  , μ  ,   )/ 交流電流 (m  , μ  ,   ) 同時表示測定

　 　警　告　

1. 測定端子には電圧を絶対に加えないこと。

2. 必ず負荷に対して直列に接続すること。

3. 測定端子に最大定格電流を超える入力は加えないこと。

4. 測定前に予め被測定回路の電源をOFFにし、測定部分を切り離して、

そこに本器を挿入する形で、テストリードをしっかり接続すること。

5-9-1　 電 流 (mA/μA) 測 定

(m  , m  , μ  , μ   大定格入力電流 DC・AC 600 mA )

1） 測定対象

・m  , μ  （直流電流）: 直流回路の電流

・m  , μ  （交流電流）: 交流回路の電流

・m  /m  , μ  / μ  （直流電流成分 / 交流電流成分）

・Hz（周波数）: 測定電流の周波数

2） 測定レンジ
mA：60.00 mA / 600.0 mA の 2 レンジ
μA：600.0μA / 6000μA の 2 レンジ

3） 測定方法

①ファンクションスイッチを または のいずれか

に合わせ、SELECT ボタンで [ m  ], [ m  /m  ],  

[ m  / Hz] または [ μ   ], [ μ  / μ  ],  [ μ   /Hz] から希望の表
示方法を選択します。

②テストリードの赤プラグを 測定端子に、テス
トリードの黒プラグを COM 端子に差し込みます。

③被測定回路に赤黒のテストピンを負荷と直列にな
るように接続します。
・m  , μ   ：被測定回路のマイナス電位側に黒のテ
ストピンを、プラス電位側に赤のテストピンを
直列になるよう接続します。

・m  / μ  ：被測定回路と直列に赤黒のテストピン

をそれぞれ接続します。

④ 表示器の表示値を読み取ります。



μ  μ   / μ  
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5-9-2  電流 (A) 測定 （  ,  最大定格入力電流 DC・AC 10 A ）

1) 測定対象
・  （直流電流）: 直流回路の電流
・  （交流電流）: 交流回路の電流
・  /  （直流電流成分 / 交流電流成分）
・Hz（周波数）: 測定電流の周波数

2) 測定レンジ
6.000 A と 10.00 A の 2 レンジ

3) 測定方法
①ファンクションスイッチを に合わせ、SELECT ボ

タンで [  ]、 [  /  ]、 [  /Hz] から希望の表示方法を選
択します。

②テストリードの赤プラグを 測定端子に、テスト
リードの黒プラグを COM 端子に差し込みます。

③被測定回路に赤黒のテストピンを負荷と直列になる
ように接続します。

・  ：被測定回路のマイナス電位側に黒のテストピンを、
プラス電位側に赤のテストピンを直列になるよう
接続します。

・  : 被測定回路と直列に赤黒のテストピンをそれぞれ
接続します。

④ 表示器の表示値を読み取ります。

備考：

レンジ 周波数測定（Hz）
最低入力感度（正弦波） 測定可能周波数範囲

600.0 μA 60 μA

15.00 Hz ～ 3.000 kHz
6000 μA 600 μA
60.00 mA 40 mA
600.0 mA 60 mA



μ   / Hz m   / Hz
  / Hz
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備考：

・6 Aを超える測定は 1分間測定した後、3分間本体を冷却すること。

・6 A以下の測定は連続測定可能。

レンジ 周波数測定（Hz）
最低入力感度（正弦波） 測定可能周波数範囲

6.000 A 4 A
15.00 Hz ～ 3.000 kHz

10.00 A 7 A
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5-10  別 売 品 に よ る 測 定

1.	 使用する別売品の最大定格入力値を超える入力信号を印加し

ないこと。

2.	 測定中はファンクションスイッチを切り換えないこと。

　 　警　告　

5-10-1　 交流電流フレキシブルクランプセンサ (CL3000) による測定 
（最大測定電流 AC 3000 A）

1) 測定対象
家電機器の消費電流や電源設備の電流など、 周波数
50 ～ 60 Hz の正弦波交流の電流測定に用います｡

2) 測定レンジ
30 A、300 A、3000 A の 3 レンジ

3) 測定方法
①電流プローブの赤プラグを V 測定端子に、 黒プラ
グを COM 端子に差し込みます｡

② ファンクションスイッチを に設定し、SELECT 

ボタンで /Hz 表示を選択します｡
③ RANGE ボタンで 9.999 V レンジに設定します。
④ 電 流 プ ロ ー ブ の レ ン ジ 設 定 つ ま み を 30 A ま た は

300 A または 3000 A レンジに合わせます｡
⑤電流プローブを被測定導体にクランプします｡
⑥電流プローブのレンジが 30 A の場合は表示値を 10
倍、 300 A の場合は 100 倍、 3000 A レンジの場合は
1000 倍し、単位を A( アンペア ) に読み換えます。

備 考 ：
・30 A ま た は 300 A ま た は 3000 A 以 上 の測定は出来
ません。
（表示は出ますが測定はしないでください。）
・被測定導体は、 なるべくプローブの中央にクラン
プしてください。

1.	 電流プローブで家電製品の消費電流を測定する際は下図のよ
うにラインセパレータを介して測定してください。

　 　注　意　

2.	 測定確度は、各プローブの確度を本体の確度に加算したもの
になります。
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5-10-2　 直 流 ･ 交 流 電 流 プ ロ ー ブ (CL-22AD) に よ る 測 定
（ 最 大 測 定 電 流 DC/AC 200 A）

1) 測定対象
ACA：家電機器の消費電流や電源設備の電流など、

周波数 50 ～ 60 Hz の正弦波交流の測定に用い
ます｡

DCA：自動車の電装回路の電流や直流機器の消費電
流を測ります｡

2) 測定レンジ
20 A、200 A の 2 レンジ

3) 測定方法
①電流プローブの赤プラグを V 測定端子に、 黒プラ
グを COM 端子に差し込みます｡

②ファンクションスイッチを直流電流（DCA） 測定
の場合は、 に合わせ、SELECT ボタンで m
を選択、RANGE ボタンで 600.0 mV レンジに設定し
ます。

交 流 電 流（ACA） 測 定 の 場 合 は、  に 合 わ せ、

SELECT ボタンで m /Hz を選択、RANGE ボタンで
600.0 mV レンジに設定します。

③電流プローブのレンジ設定つまみを 20 A レンジま
たは 200 A レンジに合わせます｡

※直流電流測定の場合はクランププローブのゼロ調
整つまみを回し、0( ゼロ ) を調整します｡

④クランププローブの鉄心を開き、 被測定導体をク
ランプします｡

⑤電流プローブのレンジが 20 A の場合は表示値を 0.1
倍、 200 A の場合は、そのまま表示器の値を読み取
ります。

備考：
・20 A または 200 A 以上の測定は出来ません。
（表示は出ますが測定はしないでください。）
・被測定導体は、なるべく鉄心の中央にクランプしてください。

5-10-3　 直 流 電 流 プ ロ ー ブ (CL33DC) に よ る 測 定
（ 最 大 測 定 電 流 DC 300 A）

1) 測 定 対 象
自動車の電装回路の電流や直流機器の消費電流を測ります｡

2) 測 定 レ ン ジ
30 A、300 A の 2 レ ン ジ

3) 測 定 方 法
① 電 流 プ ロ ー ブ の 赤 プ ラ グ を V 測 定 端 子 に 、 黒 プ ラ

グ を COM 端 子 に 差 し 込 み ま す｡

② フ ァ ン ク シ ョ ン ス イ ッ チ を 、 に 合 わ せ 、

SELECT ボ タ ン で m を 選 択 、 RANGE ボ タ ン で
600.0 mV レ ン ジ に 設 定 し ま す 。

③電流プローブのレンジ設定つまみを 30 A レンジま
たは 300 A レンジに合わせます｡
※直流電流測定の場合はクランププローブのゼロ調整つ
まみを回し、0( ゼロ ) を調整します｡

④クランププローブの鉄心を開き、被測定導体をクランプします｡

⑤電流プローブのレンジが 30 A の場合は表示値を 0.1 倍、
300 A の場合は、そのまま表示器の値を読み取ります。

備考：
・30 A または 300 A 以上の測定は出来ません。
（表示は出ますが測定はしないでください。）
・被測定導体は、なるべく鉄心の中央にクランプし
てください。
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【６】保守管理について

１．この項目は安全上重要です。本説明書をよく理解して管理を

行うこと。

２．安全と確度の維持のために 1年に 1回以上は校正、点検を実

施すること。

　 　警　告　

6-1 保 守 点 検

1) 外観
・落下などによる外観の異常はありませんか？

2) テストリード
・測定端子にプラグを差し込んだときに、勘合は緩
くないですか？

・テストリードのコード部分が傷んでいませんか？
・テストリードから芯線が露出していませんか？

以上の項目に該当する場合はすぐに使用を止め、修理を
依頼するか新品と交換してください。

テストリードが切れていないことを、【５】5-1 項を参照
して確認してください。

6-2 校 正
電 源 投 入 時 に、 自 己 診 断 メ ッ セ ー ジ 「rE-O」 が 表 示 さ れ
た 場 合 は、 本 器 が 内 部 パ ラ メ ー タ の 再 構 成 を 行 っ て い ま
す。 ま も な く 通 常 測 定 に 戻 り ま す の で、 電 源 を 切 ら な い
で く だ さ い。 電 源 投 入 時 に、 自 己 診 断 メ ッ セ ー ジ 「C_Er」
が 表 示 さ れ た 場 合 は、 仕 様 か ら 大 き く 外 れ て い る 可 能 性
の あ る レ ン ジ が あ り ま す。 測 定 ミ ス を 防 止 す る た め、 本
器 の 使 用 を 中 断 し、 再 校 正 を 依 頼 し て く だ さ い。 保 証 や
修 理 に 関 し て は、 保 証 条 件 の 節 を ご 覧 く だ さ い。
校 正、 点 検 の 依 頼 に つ い て は 三 和 電 気 計 器 羽 村 工 場 ま で
お 問 い 合 わ せ く だ さ い。

5-10-4　 温 度 プ ロ ー ブ (T-300PC) に よ る 測 定

1) 測定対象
液体や物体、外気などの温度測定に用います｡
※ 単体での測定はできません。 測定の際は sanwa 製
ソフトウェア PC Link7 がインストールされ、 その
ソフトウェアが起動しているパソコンにつながっ
た PC700 と接続してください。

2) 測定範囲
-50 ～ 300 ℃
※ DMM は 6 kΩレンジを使用

3) 測定方法
①センサプローブの赤プラグを 測定端子に、 黒プ
ラグを COM 端子に差し込みます｡

②ファンクションスイッチを に合わせます。
③ RANGE HOLD ボタンで 6 kΩに設定します。
④被測定物にセンサ部分を当てます。
⑤ソフトウェアの測定値ウィンドウから値を読み取
ります。

⑥測定後は被測定物からセンサプローブを離します。

5-10-5　 そ の 他 別 売 品
下記の別売品にも対応しています。
LS11、K-AD、CL124、CL140



電池蓋止めネジ
ヒューズ
11 A/1000 V
φ 10×38 mm
遮断容量：20 kA
部品番号：F1412

ヒューズ
0.4 A/1000 V
φ 6.3×32 mm
遮断容量：30 kA
部品番号：F1211

電池蓋

電池

リヤケース
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6-3 内 蔵 電 池 お よ び 内 蔵 ヒ ュ ー ズ 交 換

1. 感電の恐れがあるため、測定端子に入力が加わった状態でリヤ

ケースを外さないでください。また、ファンクションスイッチが

OFFになっていることを確認し作業をおこなってください。

2. ヒューズは指定された形状、定格のものを使用してください。指

定以外のヒューズの使用やヒューズホルダを短絡しての使用はし

ないでください。

　 　警　告　

出 荷 時 の 電 池 に つ い て
工場出荷時に組み込まれている電池はモニター用で
すので、 記載された電池寿命に満たないうちに使用
できなくなることがあります。
※モニター用電池とは製品の機能や性能をチェック
するための電池のことです。

交 換 手 順
①ホルスタを外し、電池蓋を止めているネジ（1 本）
をプラスドライバで外します。

②電池蓋を取り外し、 電池またはヒューズを新品と
交換します。

③電池蓋止めネジを締め直し、 ホルスタを本体には
めて交換終了です。

6-4 保 管 に つ い て

1.	パネル、ケース等は揮発性溶剤に弱いため、シンナーやアルコー

ルなどでふいたりしないでください。お手入れをする場合は、

乾いた柔らかい布などで軽くふきとってください。

2.	パネル、ケース等は熱に弱いため、高熱を発するもの（はんだ

ごて等）の近くに置かないでください。

3.	振動の多い場所や落下のおそれがある場所には保管しないで

ください。

4.	直射日光下や高温または低温、多湿、結露のある場所での保管

は避けてください。

5.	長期間使用されない場合、内蔵電池を必ず抜いておいてください。

　 　注　意　

以上の注意項目を守り、環境の良い場所 (【８】8-1 参照 )
に保管してください。
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【７】アフターサービス
7-1　 保 証 期 間 に つ い て
本品の保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。
また、製品本体の確度および許容差は1年保証、製品付属の電池、ヒュー
ズ、テストリード等は保証対象外とさせていただきます。

7-2 修 理 に つ い て
1) 修理依頼の前に次の項目をご確認ください。
• 内蔵電池の容量はありますか？装着の極性は正しいでしょうか？
• 内蔵ヒューズは切れていませんか？
• テストリードは断線していませんか？

2) 保証期間中の修理
保証書の記載内容に基づき修理させていただきます。

3) 保証期間経過後の修理
• 修理によって本来の機能が維持できる場合、 ご要
望により有料で修理させていただきます。

• 修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合
もありますので、事前にお問い合わせください。

• 本品の補修用性能部品の最低保有期間は、 製造打
切後 6 年間です。 この補修用性能部品保有期間を
修理可能期間とさせていただきます。 ただし購買
部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能
になった場合は、 保有期間が短くなる場合もあり
ますのでお含みおきください。

4) 修理品の送り先
• 製品の安全輸送のため、製品より 5 倍以上の容積の箱に
入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。

• 箱の表面に「修理品在中」と明記してください。
• 輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせてい
ただきます。

［送り先］三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課
〒 205-0023	 東京都羽村市神明台 4-7-15
TEL(042)554-0113 ／ FAX(042)555-9046

5) 補修用ヒューズについて
補修用ヒューズをお求めの場合は、 上記サービス課宛
にヒューズの形状と定格を明記し、 ヒューズ代金と送
料分の切手を同封してご注文ください。

部品番号 形状 定格 遮断容量 単価 送料

F1211 φ 6.3

× 32 mm

0.4 A

/1000 V

30 kA ￥1350

( 税込 )

￥120

(10 本迄 )

F1412 φ 10

× 38 mm

11 A

/1000 V 

20 kA ￥1500

( 税込）

￥120

(4 本迄 )

7-3 お 問 い 合 わ せ
三和電気計器株式会社
本社	 ：TEL(03) 3253-4871 ／ FAX (03) 3251-7022
大阪営業所：TEL(06) 6631-7361 ／ FAX (06) 6644-3249
製品についての問い合わせ： 0120-51-3930
受付時間 9:30 ～ 12:00　13:00 ～ 17:00（土日祭日を除く）
ホームページ：http://www.sanwa-meter.co.jp

http://www.sanwa-meter.co.jp
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【８】仕様
8-1 一 般 仕 様
動作方式 ⊿ -Σ方式

液晶表示器

メイン表示

9,999カウント : DCV, ACV, 	
ロジック・レベル周波数(Hz),  
デューティ比

6,000カウント : DCmV, ACmV, 	
抵抗 , 導通 , 静電容量 , 	
DCA, DCmA, DCμA, 	
ACA, ACmA, ACμA

2,000カウント : ダイオード
バーグラフ : 最大 41 セグメント

サブ表示
9,999カウント : ACV, 周波数 (Hz)
6,000カウント : ACmV, 	

ACA, ACmA, ACμA
オーバー表示 レンジオーバーに対し、数字部に「OL」を表示。

サンプルレート
数字部 5回 /秒
バーグラフ部 60 回 / 秒

電池消耗警告 約 7 V 以下でバッテリマークが点灯
使用環境条件 高度 2000 m 以下　　環境汚染度Ⅱ

動作温度 /湿度
5 ℃～40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。
5 ℃～31 ℃で80 %RH（最大）、
31 ℃～40 ℃では80 %RHから50 %RHへ直線的に減少。

保存温度 /湿度
-10 ℃～40 ℃ 80 %RH以下 結露のないこと。 (電池を除く)
40 ℃～50 ℃ 70 %RH以下 結露のないこと。
（長時間使用しない場合は内蔵電池を外して保存してくだ
さい。）

温度係数 0.15×(23±5 ℃での確度) / ℃ (5 ℃～18 ℃, 28 ℃～40 ℃)
電　源 マンガン9V型乾電池(006P, IEC6F22, NEDA1604A)

交流検波方式 平均値方式
オートパワーセーブ 電源投入後から 30 分後

安全規格

IEC61010-1、IEC61010-2-030、IEC61010-2-033
IEC61010-031

DC・AC 1 kVまでにおいてCAT IIに準拠
DC・AC 600 VまでにおいてCAT IIIに準拠mAμA

EMC

EN61326-1:2006
電界強度 3 V/m の環境下の場合：
静電容量測定は規定されず
その他の測定レンジにおいては以下のとおり
総合確度 = ± ( 規定 %rdg + 100 dgt)
電界強度 3 V/m を超える環境下の場合：
規定されず

寸　法
製品単体 約L175 mm ×W80 mm ×H40 mm
ホルスタ装着時 約L184 mm ×W86 mm ×H52 mm

質　量
製品単体 約 360 g
ホルスタ装着時 約 430 g

消費電力 約 48 mW / 約 0.45 mW ( オートパワーセーブ時 )
電池寿命 約 60 時間 (DCVにて )

付属品
テストリード（TL-23a）、
遮光マグネットキャップ付ホルスタ（H-700）、
取扱説明書

測 定 カ テ ゴ リ （ 過 電 圧 カ テ ゴ リ ）
過電圧カテゴリーⅡ(CAT Ⅱ)：コンセントに接続する電源コード付き機

器の一次側電路。
過電圧カテゴリーⅢ(CAT Ⅲ)：直接分電盤から電気を取り込む機器の一次

側および分岐部からコンセントまでの電路。
過電圧カテゴリーⅣ(CAT Ⅳ)：引込み線から分電盤までの電路。
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8-2 測 定 範 囲 お よ び 確 度
確度：± (% rdg + dgt)
rdg(reading)：読み取り値、dgt(digit)：最終桁
温度：23 ℃± 5 ℃	 	 湿度：75 % R.H. 以下
電圧及び電流の真の実効値確度は各レンジの10 %～100 %での規格
クレストファクタ：<2:1( フルスケール時 )、<4:1( ハーフスケール時 )

・ 直 流 電 圧 　DCV

直流電圧 DCV　シングル表示時
レンジ 確度
60.00 mV ± (0.12 % rdg + 2 dgt)
600.0 mV ± (0.06 % rdg + 2 dgt)

9.999 V, 99.99 V, 999.9 V ± (0.08 % rdg + 2 dgt)

直流 / 交流電圧 DC/AC V　デュアル表示時
レンジ 確度

60.00 mV, 600.0 mV

9.999 V, 99,99 V, 999.9 V
± (0.7 % rdg + 6 dgt)

入力抵抗：10 MΩ	
公称80 pF（600.0 mVおよび60.00 mV レンジにおいて公称
130 pF）

・ 交 流 電 圧 ACV

交流電圧 ACV / 周波数 Hz　デュアル表示時
レンジ 確度

50 Hz ～ 60 Hz
60.00 mV, 600.0 mV, 9.999 V, 

99.99 V, 999.9 V
± (0.5 % rdg + 3 dgt)

40 Hz ～ 500 Hz（50 Hz ～ 60 Hz を除く）
60.00 mV, 600.0 mV ± (0.8 % rdg + 4 dgt)
9.999 V, 99.99 V ± (1.0 % rdg + 4 dgt)

999.9 V ± (2.0 % rdg + 4 dgt)
500 Hz ～ 1 kHz

60.00 mV, 600.0 mV ± (2.0 % rdg + 3 dgt)
9.999 V, 99.99 V ± (1.0 % rdg + 4 dgt)

999.9 V ± (2.0 % rdg + 4 dgt)
1 kHz ～ 3 kHz

60.00 mV, 600.0 mV ± (2.0 % rdg + 3 dgt)
9.999 V, 99.99 V, 999.9 V ± (3.0 % rdg + 4 dgt)

3 kHz ～ 20 kHz
60.00 mV, 600.0 mV ± (2.0 % rdg + 3 dgt)
9.999 V 1), 99.99 V ± 3 dB

999.9 V 規定なし

入力抵抗：10 MΩ	

公称80 pF（600.0 mVおよび60.00 mV レンジにおいて公称

130 pF）

テストリード短絡時残留表示 5 dgt

1) 3 kHz ～ 15 kHz
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直流 / 交流電圧 DC/AC V　デュアル表示時
レンジ 確度

50 Hz ～ 60 Hz
60.00 mV, 600.0 mV

± (0.7 % rdg + 6 dgt)
9.999 V, 99.99 V, 999.9 V

40 Hz ～ 1 kHz（50 Hz ～ 60 Hz を除く）
60.00 mV, 600.0 mV ± (1.0 % rdg + 6 dgt)

9.999 V, 99.99 V, 999.9 V ± (2.2 % rdg + 6 dgt)
1 kHz ～ 20 kHz

60.00 mV, 600.0 mV ± (2.2 % rdg + 6 dgt)
9.999 V 1), 99.99 V ± 3 dB

999.9 V 規定なし
入力抵抗：10 MΩ	

公称80 pF（600.0 mVおよび60.00 mV レンジにおいて公称
130 pF）

1) 3 kHz ～ 15 kHZ

直流電流 DCA
レンジ 確度 入力抵抗 **
600.0 μA

±（0.2 % rdg + 4 dgt）

約 83 Ω
6000 μA
60.00 mA

約１Ω
600.0 mA
6.000 A

約 0.005 Ω
10.00 A*

*6Aを超える測定は、1分間測定した後、3分間本体を冷却すること。
6A以下の測定は連続測定可能。
** 入力抵抗はヒューズ抵抗を除く。

交流電流 ACA および直流 / 交流電流 DC/AC A
レンジ 確度 入力抵抗 **

DC, 50 Hz ～ 60 Hz
600.0 μA

±（0.6 % rdg +3 dgt）
約 83 Ω

6000 μA
60.00 mA

約１Ω
600.0 mA ±（1.0 % rdg +3 dgt）
6.000 A
10.00 A* ±（0.8 % rdg +6 dgt） 約 0.05 Ω

40 Hz ～ 1 kHz（50 Hz ～ 60 Hz を除く）
600.0 μA
6000 μA ±（0.8 % rdg +4 dgt）

約 83 Ω

60.00 mA
約１Ω

600.0 mA ±（1.0 % rdg +4 dgt）
6.000 A
10.00 A* ±（0.8 % rdg +6 dgt） 約 0.005 Ω

*6 Aを超える測定は、1分間測定した後、3分間本体を冷却すること。

6 A以下の測定は連続測定可能。

**入力抵抗はヒューズ抵抗を除く。
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抵抗Ω
レンジ 確度

600.0 Ω , 6.000 k Ω ,
60.00 k Ω , 600.0 k Ω 0.1 % rdg + 3 dgt

6.000 MΩ 0.4 % rdg + 3 dgt
60.00 MΩ 1.5 % rdg + 5 dgt

開放電圧：<1.2 VDC　（60.00 M Ωレンジ：<1.0 VDC）

周波数 Hz
測定レンジ 入力感度 * 測定範囲
60.00 mV 40 mV

15.00 Hz ～ 50.00 kHz
600.0 mV 60 mV
9.999 V 2.5 V

15.00 Hz ～ 10.00 kHz99.99 V 25 V
999.9 V 100 V
600.0 μA 60 μA

15.00 Hz ～ 3.000 kHz

6000 μA 600 μA
60.00 mA 40 mA
600.0 mA 60 mA
6.000 A 4 A
10.00 A 7 A

確度 : ±（0.04 % rdg+ 4 dgt）

* 正弦波の実効値により規定

ロジック・レベル周波数 ( ) およびデューティー比 (D%)

DCmV ファンクション レンジ 確度 *

周波数 5.000 Hz ～
1.000 MHz ±（0.03 %rdg+4 dgt）

デューティー比 0.00 % ～
100.0 % ±（3 dgt/kHz+2 dgt） **

* 入力感度：2.5 Ｖ以上の方形波（3 Ｖおよび5 Ｖロジック・ファミリー）

** 周波数範囲：5 Hz ～ 10 kHz

ダイオード
レンジ 確度 測定電流 開放電圧
2.000 V ±（1 % rdg +1 dgt） 約 0.4 mA < 3.5 V

導 通
スレッショルドレベル : 20 Ω～ 300 Ω
応答時間 : < 100μs

確度計算方法
例 ) 直流電圧測定 (DC mV)
真値		 ：100.0 [mV]
レンジ確度	 ：600.0 [mV] レンジ…± (0.06 %rdg+2 dgt)
誤差		 ：± (100.0 [mV] × 0.06 % rdg +2 dgt) ≒± 0.3 [mV]
計算式	 ：100.0 [mV] ± (100.0 [mV] × 0.06 % rdg ＋ 2 dgt)
表示値	 ：099.7 [mV] ～ 100.3 [mV] の範囲内
※ 600.0 [mV] レンジにおける 2 [dgt] とは、0.2 mV に相当します。

ここに掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により、予告な

しに変更することがありますのでご了承ください。

容量
レンジ 確度 *

60.00 nF, 600.0 nF*** ±（0.8 % rdg + 3 dgt）
6.000 μF ±（1.0 % rdg + 3 dgt）
60.00 μF ±（2.0 % rdg + 3 dgt）
600.0 μF ** ±（3.5 % rdg + 5 dgt）
6.000 mF ** ±（5.0 % rdg + 5 dgt）
25.00 mF ** ±（6.5 % rdg + 5 dgt）

* フィルムコンデンサまたは同等以上の漏れ電流が少ないものにつ
いての確度。
** マニュアル測定において、 600.0 μF, 6.000 mF, 25.00 mF レンジ
に対して、それぞれ 50.0 μF, 0.54 mF, 5.4 mF 以下の測定値は
規定されません。

*** マニュアル測定において、60.00 nF, 600.0 nF レンジに
対 し て、 そ れ ぞ れ 5.4 nF, 54 nF 以 下 の 測 定 値 の 場 合、	
確度：± (0.8 % rdg + 6 dgt)
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保証書
ご氏名

ご住所
様

TEL
保証期間

ご購入日　　　　年　  　月より 3年間

型　名

製造 No.
PC700

この製品は厳密なる品質管理を経てお
届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管
していただき、アフターサービスの際
ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんの
で大切に保管してください。

保証規定
保証期間中に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
ただし下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。

記
1. 取扱説明書と異なる不適当な取扱いまたは使用による故障
2. 当社サービスマン以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 火災水害などの天災を始め故障の原因が本計器以外の事由による故障
4. 電池の消耗による不動作
5. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
6. 本保証書は日本国において有効です。
 This warranty is valid only within Japan. 

。いさだく入記ごを容内理修日　月　年

※無償の認定は当社において行わせていただきます。

〒

本社=東京都千代田区外神田2－4－4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253－4871（代）

< MEMO >



大豆インキを使用しています。

本社=東京都千代田区外神田2－4－4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253－4871㈹
大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2－7－2
郵便番号=556-0003･電話=大阪（06）6631－7361㈹
SANWA ELECTRIC INSTRUMENT CO.,LTD.
Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda2-Chome Chiyoda-Ku,Tokyo,Japan

04-1405 5008 6010
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